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製品番号 34401A
製造者名 Keysight Technologies Inc
製品名 Digital multimeter, 6.5 digit
製造番号 SG47002111
資産番号 3429
オプション See Measurement Report
 
校正実施日 1 Jul 2016
作業手順 STE-50111013-D.01.02
温度 (23±3) °C
湿度 (30-70) %RH

顧客
Keysight Technologies Japan G.K. 
192-8550 
Tokyo HACHIOJI-SHI 
9-1 Takakura-Cho 

 
校正実施場所

Keysight Technologies Japan G.K. 
Service Center 
9-1 Takakura-cho 
Hachioji-shi, Tokyo 192-8550 
Japan 

 
上記製品は、当社の作業標準にしたがって校正が行われたことを証明します。作業標準はISO 9001:2015に登録された品
質管理システムに基づき作成されています。
 
受領時の機器状態
仕様を満たしていました。
 
処置内容
- 追加作業は実施していません。
 
出荷時の機器状態
仕様を満たしていました。
 
測定手順および使用機器は、測定の不確かさを考慮して設計されています。試験成績書の合否判定は測定結果と製品仕様
の比較により行っています。
 
特記事項
 
製造者名がKeysight Technologies, Inc.の場合、HP、Agilent、Keysightにより製造された測定器を含みます。
 
試験成績書のテストリミットは、公表された製品仕様を用いています。
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トレーサビリティ情報

作業者番号 N5224640
 
測定結果は、CIPM相互認証協定に署名している国家計量標準機関（www.keysight.com/find/NMI 参照）を通じて、国際
単位系（SI）にトレーサビリティが確立されています。
 
 
 
事前承認なく、この証明書の一部のみを複製しないでください。
 

使用機器

製品番号 製品名 設備管理番号 校正期限 校正証明書番号
33250A Function/Arbitrary Waveform Generator, 80

MHz
3080 5 Dec 2016 1-7442716052-1

5071A Primary frequency standard 2308 18 Jul 2016 1-7051182609-1
5720A Calibrator 3363 5 Aug 2016 1-7528218867-1
5725A Amplifier 1292 5 Aug 2016 1-7528201057-1

 




